
神经氨酸酶检测试剂盒
产品货号：BA3014

产品规格：100T

产品简介：

神经氨酸酶检测试剂盒(Neuraminidase Assay Kit)是一种用荧光法快速高灵敏检测神经氨酸酶活性的试剂盒。

本试剂盒可以检测来源于不同物种的神经氨酸酶的酶活力，包括禽流感病毒的神经氨酸酶的酶活力。

试剂盒中提供了纯化的神经氨酸酶作为阳性对照，便于检测体系的建立。

试剂盒中提供了可以被神经氨酸酶催化产生荧光的底物，该底物被神经氨酸酶催化后可以产生较强的荧光，

从而实现了对神经氨酸酶的快速高灵敏检测。所产生的荧光物质的最大激发波长为322nm，最大发射波长为450nm。

激发波长在310-335nm，发射波长在430-470nm有良好的检测效果。

用96孔板检测时，一个包装的本试剂盒可以检测100个样品或标准品。

产品组成：

产品名称 100T 保存条件

神经氨酸酶检测缓冲液 10ml -20℃
神经氨酸酶 50μl -20℃

神经氨酸酶荧光底物 1ml -20℃，避光

Milli-Q水 1.2ml -20℃

使用说明：

1. 阳性和阴性对照检测的准备(参考表1)：
a. 在96孔荧光酶标板内每孔加入70μl神经氨酸酶检测缓冲液。

b. 每孔再分别加入10或0μl神经氨酸酶。

c. 每孔再加入10μl溶解神经氨酸酶样品的溶液。例如神经氨酸酶在RIPA溶液中，则加10μl RIPA溶液。

d. 每孔再加入0或10μl Milli-Q水使每孔总体积为90μl。
2. 样品检测的准备(参考表1)：

a. 在96孔荧光酶标板内每孔加入70μl神经氨酸酶检测缓冲液。

b. 每孔再加入10μl神经氨酸酶样品。

c. 每孔再加入10μl Milli-Q水使每孔总体积为90μl。
3. 检测(参考表1)：

a. 振动混匀约1分钟。

b. 每孔加入10μl神经氨酸酶荧光底物。

c. 再振动混匀约1分钟。

d. 37ºC孵育30分钟后进行荧光测定。激发波长为322nm，发射波长为450nm。

如果受仪器所限，不能设置前述波长，激发波长在310-335nm，发射波长在430-470nm也有良好的检测效果。

孵育时间可根据样品中的酶活力适当调整。在酶活力低或样品量少时，可以延长孵育时间(例如延长时间至1、
2或4小时)，以提高检测灵敏度。但当酶活力很高时，孵育时间过长会使反应达到平台期，此时宜缩短孵育

时间。首次测定时，建议在孵育10、20、30、60、120分钟后分别测定一次荧光强度，以确定比较理想的孵

育时间。



表1. 检测体系的设置

阳性对照 阴性对照 样品

神经氨酸酶检测缓冲液 70μl 70μl 70μl
神经氨酸酶 10μl - -

溶解神经氨酸酶样品的溶液 10μl 10μl -
神经氨酸酶样品 - - 10μl

Milli-Q水 - 10μl 10μl
神经氨酸酶荧光底物 10μl 10μl 10μl

总体积 100μl 100μl 100μl
4. 计算：

根据检测出来的荧光强度可以计算出样品间神经氨酸酶的相对活力。

注意事项：

1. 相同体积的情况下，样品中神经氨酸酶的酶活力不宜高过试剂盒中所提供的标准品的酶活力。单位体积内酶

活力过高会导致荧光底物相对不足，使测定出来的酶活力低于实际的酶活力。如果样品中酶活力过高，可以

适当稀释后再进行测定。

2. 神经氨酸酶和神经氨酸酶荧光底物尽量避免反复冻融。

3. 试剂盒中所用溶液溶解后4ºC保存，两天有效。如果两天内不能全部用完，建议尽早把留作以后使用的神经

氨酸酶和神经氨酸酶荧光底物适当分装后-70ºC保存，-20ºC冻存也可，但有效期会较短。其余试剂直接-20ºC
或-70ºC保存即可。

4. 需使用荧光酶标仪，并需自备专门用于荧光酶标仪荧光检测的96孔荧光酶标板。或使用可以检测小体积样品

的荧光分光光度计。使用荧光分光光度计时参考荧光酶标板的操作方法。

5. 由于荧光检测非常灵敏，测定出来的荧光强度有时容易产生波动。一方面要避免灰尘等掉入检测孔中产生荧

光干扰，另一方面所有检测最好在同一块检测板上做双份平行检测甚至三份平行检测。

6. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住

宅内。

7. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

-20ºC保存，一年有效。神经氨酸酶荧光底物需避光保存。


